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医療事故情報収集等事業第 49＠］報告書の公表等について

医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

医療事故情報収集等事業につきましては、平成 16年 10月から、度療機関から報告さ

れた医療事故情報等を収集、分析し提供することにより、広く医療機関が医療安全対策

に有用な情報を共有するとともに、国民に対して情報を提供することを通じて、医療安

全対策の一層の推進を図ることを目的として実施しているところです。今般、公益財団

法人日本医療機能評価機構より、第羽田報告書が公表されましたのでお知らせします。

本報告書における報告の現況等は、月rj添 1のとおりです。また、別添2のとおり、再

発・類似事例の発生状況が報告されています。

貴職におかれましては、同様の事例の再発防止及び発生の未然防止のため、本報告書

の内容を御確認の上、 )Jlj添の内容について留意されますとともに、貴会会員施設に対す

る周知をお願いいたします。

なお、本報告書につきましては、 5jlj途公益財団法人日本医療機能評価機構から各都道

府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長宛に送付されており、問機構のホームペー

ジ（http：／／阿w.med-safe. jp/ contents/report/index. html) にも掲載されていますこ

とを申し添えます。
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医療事故情報収集等事業第49回報告書のご案内

1 .報告の現況

( 1)医療事故情報収集・分析・提供事業（対象： 2017年1月～3月に報告された事例）

表1報制F牛数及び報告医療機関数 表2 事故の概要

2017年
合計 事故の概要

2017年 1月～3月

1月 2月 3月 件数 % 

報告義務対象 報告件数 260 254 338 852 薬剤 72 8.5 

医療機関 報告医療

による報告
167 

機関数

事貧血 。 。
治療・処置 229 26.9 

参加登録申請 報告件数 69 23 36 128 医療機器等 17 2.0 

産療機関 報告霞療

による報告
49 

機関数

ドレーン・チューブ 50 5.9 

検査 40 4. 7 

報告義務対象
276 276 276 

医療機関数

療養上の世話 353 41. 4 

その他 91 10. 7 

参加登録申請
756 758 756 

合計 852 100.0 

~療機関数 （第49田報告書 78頁参照）

49回報告書 66～72頁参照）

(2）ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業（対象： 2017年 1F.I～3月に発生した事例）

1)参加医療機関数 1, 195 （事例情報報告参加医療機関数 642施設を含む）

2）報告件数探49回報告書 96～104頁参照）

①発生件数J情報報告件数： 207,549件（報告医療機関数 508施設）

②事例f静長報告件数： 8,603件（報告医劇幾関数 79施設）

2. 医療事故情報等分析の現況（第羽田報告書 122～153頁参照）

今回、「個別のテーマの検討状況Jで取り上げたテーマは下記の通りです。

( 1）清潔野において叡おこ入った薬剤を誤って使用した事例

(2）麻酔器に関連した事例

(3）薬奔j誘発性リンパ現諌i撒誤験に使用する薬剤を誤って患者に

投与した事例

3. 再発・類似事例の発生状況（第羽田報告書 154～172頁参照）

［第49回報告書 123～133頁参照】

｛第49回報告書 134～146頁参照｝

｛第49回報告書 147～153頁参照｝

これまでに、「共有すべき医療事故情報jや「個別のテーマの検討状況J、「医療安全情報j として取り上げ

た内容の中から再発・類似事例が報告されたテーマを取りまとめています。今回取り上げた再発・類似事例の

テーマは下記の通りです。

( 1) 「電気メスペンシノレの誤った取り扱いによる熱傷j

（亙療安全I静RNo. 59）について

( 2) 「併用禁忌の薬剤の投与j

（医療安全’f静 削0.61) について

［第49間報告書 158～165真参照｝

｛第49＠］報告書 166～172頁参照］

＊詳細につきましては、本事業のホームページ（http:I /www. med-safe. jp／）をご覧ください。
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直 医療事故情報等分析の現況 産療事故’靖報収集等事業第49回報告書（20 1 7年 1月～3月）

3 再発＠類似事例の発生状況

本事業では、第3～ 17回報告書において「共有すべき医療事故情報Jとして、医療事故情報を分

析班等で個別に検討し、広く共有すべきであると考えちれた事例の概要を公表してきた。また、第 1田

～本報告書において「個別のテーマの検討状況」として、分析対象となるテーマを設定し、そのテー

マに関連する事例をまとめて分析、検討を行っている。

さらに、これまでに「共有すべき医療事故情報Jや「個別のテーマの検討状況Jとして取り上げた

事例の中から、特に周知すべき情報を提供するため「霞療安全情報Jを公表している。

ここでは、「共有すべき医療事故情報ム「個別のテーマの検討状況Jや「医療安全J情報Jとして取

り上げた内容の再発・類似事例の発生状況について取りまとめた。

【1] 概況

これまでに取り上げた「共有すべき医療事故情報」の再発・類似事例の件数について図表E 四 3-1、

f個別のテーマの検討状況Jの再発・類似事例の件数について図表面白 3-2にまとめた。

本報告書分析対象期間に報告された「共存すべき医療事故J罷報」の再発・類似事例の内容は 20で

あり、事例数は 50件であった。このうち、類似事例が被数報告されたものは、「熱傷に関する事例

（療養上の世話以外）」が 11件、「左右を取り違えた事例」、「小児の輸液の血管外漏出J、「体内にガー

ゼが残存した事例J、「病理検体に関連した事例Jがそれぞれ4件、「F療養上の世話』において熱傷を

きたした事例Jが3件、「小児への薬剤倍量間違いの事例J、「三方活栓使用時の閉塞や接続はずれ等

に関する事例J、「薬剤の注入経路を誤って投与した事例J、「ベッドからベッドへの患者移動に関連し

た事例J、「歯科診療の際の部位間違いに関連した事例J、「薬剤の併用禁忠に関連した事例」がそれぞ

れ2件で、あった。

また、本報告書分析対象期間に報告された「倍別のテーマの検討状況Jの再発・類似事例のテーマ

は 19であり、事例数は 37件であった。このうち類似事例が複数報告されたものは、「凝問機能の

管理にワーフアリンカリウムを使用していた患者の梗塞及び出血の事例Jが6件、「画像診断報告書

の内容が伝達されなかった事例Jが4件、「皮下用ポート及びカテーテルの断裂に関連した医療事故J、

「腎管の誤挿入に関連した事例Jがそれぞれ3件、「腿脊髄液ドレナージ回路を一時的に閉鎖（クランプ〉

したが、適切に開放されなかった事例ム「はさみを使用した際、誤って患者の皮庸や医療材料等を傷

つけた事例」、「手術中の砕石位に関連した事例J、「院内での自殺及び自殺企図に関する事例J、「与薬

時の患者または薬剤の間違いに関連した事例J、「産位による中心静脈カデーテルの処置に関連した事

例Jがそれぞれ2件で、あった。
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医療事故’情報収集等事業第49＠］報告書（20 1 7年 1月～3月） 3 再発・類似事例の発生状況

国表阻開 3” 1 2 0 1 7年 1月から 3月に報告された「共有すべき底療事故情報Jの再発・類似事例

抗リウマチ剤（メトトレキサート）を過剰投与した事例 第 3回（2005年 10月）

「療養上の世話」において熱傷をきたした事例 3 第 5囲（2006年 6月）

左右を取り違えた事例 4 第 8回（2007年 2月）

小児の輸液の血管外漏出 4 第 8回（2007年 2丹）

翰血療法施行時に患者を誤った事例 第 9回（2007年 6月）

熱傷に関する事例（擦義上の世話以外） 11 第 9田（2007年 6月）

小児への薬剤倍量間違いの事例 2 第 10回（2007年 9月）

伝達されなかった指京変更 第 10回（2007年 9月）

三方活栓使用時の関塞や接続はずれ等に関する事倶j 2 第 11回（2007年 12月）

ベッドなど患者の療養生活で｛受用されている用異に関連した事例 第 11田（2007年 12丹）

薬剤の注入経路を誤って投与した事例 2 第 12回（2008年 3月）

アレルギーの既往がわ台っている薬剤を投与した事例 第 12回（2008年 3月）

ベッドからベッドへの患者移動に関連した事例 2 第 13間（2008年 6月）

体内にガーゼが残存した事併 4 第 14回（2008年 9月）

病理検体に関連した事例 4 第 15田（2008年 12月）

最内レンズに関連した事例 第 15回（2008年 12月）

撞科診療の擦の部位間違いに関連した事例 2 第 15回（2008年 12月）

食物アレルギーに関連した事例 第 15回（2008年 12月）

薬剤の併用禁患に関連した事倒j 2 第 16田（2009年 3月〉

セントラルモニター受信患者間違い 第 16回（2009年 3月）
況概
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罰 医療事故’情報等分析の現況 医療事故情報収集等事業第49回報告書（20 1 7年 1月～3月）

国表盟－ 3-2 2017年 1月から 3月に報告された「個別のテーマの検討状況Jの再発・類似事例

凝問機能の管理にワーファリンカリウムを使用していた患者の梗塞及び
I 6 I第 20回（2010年 3月）

出車の事例

皮下用ポート及びカデーテルの断裂に関連した醒療事故

薬剤内践の際、誤ってPTP包装を飲んだ事例

3 I 第 21回（2010年 6丹）

予訪接種ワクチンの管理に関する医療事故

画犠診断報告書の内容が伝達されなかった事例 I 4 

脳脊髄液ドレナージ回路を一時的に関鎖（クランプ）したが、適切に開｜ 2 

放されなかった事例

院内において加工し使薦した医療材料や医療機器に関連した甚療事故

リツキシマブ製剤投与後のB型肝炎再活性化に関連した事例

はさみを使用した際、誤って患者の皮膚や震療材料等を傷つけた事例 I 2 

気管切開チューブが皮下や縦縞へ迷入した事例

放射線治療の照射部位の間違いに関連した事例

手備中の砕石位に関連した事例 I 2 

院内での吉殺及び自殺企隠に関する事例 I 2 

第 23回（2010年 12月）

第 23回（2010年 12丹）

第 26回（2011年 9月）

第 32回（2013年 3月）

第 32毘（2013年 3月）

第 34回（2013年 9月）

第 36回（2014年 3月）

第 37盟（2014年 6月）

第 40田（2015年 3月）

第 41回（2015年 6丹）

第 41回（2015 6月）

与薬時の患者または薬剤の間違いに関連した事例

鹿せによる中心静脈カデーテルの処置に関連した事例

曹管の誤挿入に関連した事例

2 I 第 42回（2015年 9丹）

2 I 第 43田（加5年 12丹）

3 I 第 43由（2015年 12月）

観血的医療行為前に休薬する薬剤に関遺した事例

外観の類似した薬剤の取り違えに関連した事19¥J

歯科治療中に異物を誤飲・誤嘱した事例

第 44囲（2016年 3丹）

第 45回（2016年 6月）

第 47自（2016年 12月）

次に、これまでに取り上げた「医療安全情報」の再発・類似事例の件数について、図表面－ 3-3 

にまとめた。本報告書分析対象期間に報告された「医療安全情報」の再発・類似事例の内容は 25 

であり、事例数は 39件であった。このうち、類似事例が複数報告されたものは、「No.7：小児の

輪液の血管外漏出Jが 4件、「No.5 8：皮下用ポート及びカテーテルの断裂ム「No.5 9：電気メス

ペンシルの誤った取り扱いによる熱傷Jがそれぞれ 3件、市0.3 9：持参薬の不十分な確認J、

「No.4 7：抜歯部位の取り違えJ、INo.5 4：体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去J、

「No.6 1：併用禁忌の薬剤の投与」、「No.6 3：画像診断報告書の確認不足J、INo.8 3：脳脊髄液

ドレナージ回路を開放する際の誤りJ、INo.1 0 1：薬剤の投与経路間違いJがそれぞれ2件で、あった。

剛 156-



医療事故博報収集等事業第49間報告書（20 1 7年 1月～3月） 3 再発・類似事例の発生状況

園表IIl-3-3 2017年 1月から 3月に報告された「医療安全’措報Jの再発・類似事例の件数

~t~~B't~；~；c;il店主ぷN 川れ〆ム対応＇ivjt~~l;K~｛；＂~v}if:~f:cv~i~~~l~民主主三戸山.1· ~，~~＂~：·~w~ &;fa，＇.；：＞三川二3ぷ叫、ペiへいjぎふ〉ブが～ムムぷJ江 介 一 •cv•1＂｛~’ z JTミフ π守？口気Cん，；火M 写 、山γ、rミ，':I、ヘWマ ソv
' .. ；’v ＼ザ／. •;.·· ...へ

No. 2 抗リウマチ剤（メトトレキサ…ト）の過剰投与に伴う骨髄抑制 2007年 1丹

No. 45 抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投与に伴う骨髄抑制（第2報） 2010年 8月

No. 7 小克の輪液の.r.trJ.管外濃出 4 2007 6月

No. 8 手術部位の左容の取り違え 2007年 7月

No. 50 手術部位の左おの取り違え（第2報） 2011年 1月

No. 11 誤った患者への輪血
2007年 10丹

No.110 誤った患者への輪車（第2報）

No. 17 湯たんぽ使用時の熱傷 2008年 4月

No. 20 伝達されなかった指示変更 2008年 7月

No. 30 アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与 2009年 5月

No. 34 電気メスによる薬剤の引火
2009年 9月

No.107 電気メスによる薬剤の引火（第2報）

No. 39 持参薬の不十分な確認 2 2010年 2月

No. 42 セントラルモニター受信患者関違い 2010年 5月

No. 47 抜醤部位の取り違え 2 2010年 10月

No. 51 ワルファリンカリウムの内服状況や凝国機能の把擦不足 2011年 2月

No. 54 体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去 2 2011年 5月

No. 57 PT Pシートの誤飲 2011年 8月

No. 82 PTPシートの誤飲（第2報） 2013年 9月

No. 58 皮下層ポート及びカデーテルの断裂 3 2011年 9月

No. 59 電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷 3 2011年 10月

No. 61 併馬禁忌の薬剤の投与 2 2011年 12月

No. 63 密像診断報告書の確認不足 2 2012年 2月

No. 71 病理診断報告書の確認忘れ 2012年 10月

No. 73 放射線検査での患者取り違え 2012年 12月

No. 83 髄脊髄液ドレナージ回路を開放する際の誤り 2 2013 10月

No. 90 はさみによるカデーテル・チューブ、の誤った切断 2014年 5月

No.101 薬剤の投与経路間違い 2 2015年 4月

No.116 与薬時の患者取り違え 2016年 7月

No.117 他施設からの食種2情報の確認不足 2016年 8月

※医療安全情報の事例件数は、共有すべき匿療事故債報や、錨別テーマの検討状況に計上された事捌件数と重複している。

本報告書では、本報告書分析対象期間において報告された再発・類似事例のうち、医療安全情報と

して取り上げた「No.5 9：電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷ム「No.6 1：併用禁忌の

薬剤の投与Jについて事例の詳細を紹介する。

欄 157-
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産療事故情報収集等事業第49＠］報告書（20 1 7年 1月～3月）医療事故槽報等分析の現況直

【2］「電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷J（医療安全情報 No.5 9) 

について

( 1 ）発生状況

医療安全J情報No.5 9 ( 2 0 1 1年 10月提供：集計期間 2007年 1月～20 1 1年 8月）では、

電気メス等の使用の際に、電気メスペンシルを収締ケースに収納していなかったことにより、熱傷を

きたした事例を取り上げ、 J情報を提供し、「術野周囲の環境を整え、電気メスペンシルを術野や手術

台の上に置かないoJ「使用しない電気メスペンシルは、収納ケースに収納する。Jという医療機関の

取り組みを掲載した。

今回、本報告書分析対象期間（20 1 7年 1月～3月）において、電気メスペンシルにより熱禽を

きたした事例が報告されたため、再び取り上げることとした。医療安全情報No.5 9の集計期間後の

2 0 1 1年 9月以降に報告された再発・類似事例の報告件数を図表ill-3-4に示す。本報告書では、

2 0 1 1年 9月から 20 1 7年 3月までに報告された再発・類似事例 19件について分析を行った。

「電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷」の報告件数
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(2）事例の内容

本報告書分析対象期間（2 0 1 7年 1月～3月）に報告された事例を含む主な事例を図表面－ 3-6 

に示す。

事例の内容図表E・3幽 6

－術野に電気メスペンシルを

置かず、電気メスホルダー

に入れるか、器械台へ返却

してもらう。

収納ケースを設鐘していたが使用していなかった事例

乳がん根治目的の手術を行った。術野の止i器械出し看護部は、術野に置かれた竜気メ

血在韓認している際に医師が創部下方に熱｜スペンシルを電気メスホルダーに入れると

傷があることを発見した。その状況から術｜とや、器械台に戻すことを医師へ伝えな

中に皮虜表冨に電気メスペンシルの先端がiかった。
触れた際にスイッチをONにした可能性が

あると判断した。

・竃気メスペンシルを使用し

ない時は電気メスホルダー

に入れることを医師へ周知

する。

－術式によっては器械出し側

に電気メスホルダーを設置

することが出来ないため、

器械出し看護師や外回り看

護師は電気メスホルダーに

霞気メスペンシルを入れる

ことを援師に声掛けをす

る。

電気メス使用時に器械出し看護師は針糸を

使用しており、その取扱いに集中していた

ため、電気メスペンシルに気を配れなかっ

た。

背部軟部麗嬉手術の擦、看護部は電気メス

ホルダーを頭側のドレープに付けた。底師

は電気メスペンシル不使用時に電気メスホ

ルダーを使用しておらず、器械出し看護師

にも返していなかった。手宇jq終了後、全身

の皮膚の状態を観察すると、背部に電気

メスペンシルの先端が触れたことによるも

のと患われる 1c m×0. 5 c mの熱傷を

認めた。

2 

「
電
気
メ
ス
ペ
ン
シ
ル
の
誤
っ
た
取
り
扱
い
に
よ
る
熱
傷
」
（
援
療
安
全
靖
報
ぬ
mn
）
に
つ
い
て

－医師は電気メスペンシルを

使用しない時註ホルダーに

坂納することを徹底する。

－医師が電気メスペンシルを

ホルダーに収納できない時

は、看護師に声をかけコ

ミュニケーションを霞る。

手L癌にて左乳房切拾を施行中、使用していl電気メスホルダーをセットした位置が患者

た電気メスペンシルが左肢窟周辺部の皮薦｜の右大腿部付近であり、執万医が電気メス

に接触し熱傷（水癌形成）を生じた。術操｜ペンシルを使用しない時にホルダーに収納

作中の塁師が気付き看護師に報告があった。 lできる位簡になかった。医師が電気メスベ

医師は護ちにリンヂロン軟膏を塗布した。 lンシルをf吏用しない時に通常は看護姉が自

手術はそのまま続行したが、切開館周囲のi収し管理するが、術中の操作で電気メスペ

皮膚を観察すると開様、の熱毎（水癌）が合iンシルがドレープの上に置かれていること

計7ケ所あった。 iがあった。

3 

－術者と助手は、電気メスペ

ンシル使用後は擁実に器械

出し看護師へ返す。

・器械出し看護師は、医師が

電気メスペンシルを使用し

た後に回収するc

電気メスペンシルの通議による熱鐸は、電

気メスペンシルを置く位置の確認不足と

チームスタップの連携不足によるものと考

える。霊気メスを使用しない時には、術者

と器械出し看護師の関のエリアにある収納

ケースに収納する、また使用後は器械出し

看護師に返去pすることがルールとなってい

る。今回は、取締ケースは設置していたが、

使用後の確実な返却がされていない状態で

そのまま手術が進行した。

人工旺門の再造設術在行った。手術操作中、

電気メスペンシルが患者の左大腿部に載っ

ている状態だった（先端が患者の下腹部に

位置）。助手が2本の筋鈎で視野を展開して

いる線、助手の左手と患者の左大腰部に挟

まれる形で電気メスペンシルの通電スイッチ

が押され、通電した。確認すると、患者の

下腹部正中やや右傑の腹壁に約 3c mの熱

損傷を認めた。皮下組織などの露出はなく

表皮に通電された形で、おそらく凝固モー

ドでの通電と思われた。

4 

－電気メスペンシルを覆布の

よに置かないよう、患者に

接しない部位に電気メスペ

ンシルを収納する袋を吊

し、使用する。

短時関の手備であり、電気メスペンシルを

覆布の上に直接置いて使用していた。使用

した電気メスペンシルの先端が熱くなって

おり、護布を通して皮膚が熱せられた。

収納ケースを設置していなかった事例

全身麻酔下に砕五位とし、高周波メスを用

いて、子宮頚部を円錐状に切除した。患者

の会陰部を覆うように清潔覆布をかけて手

術を施行した。手術終了後に覆布を取った

際に、手術室の看護障が、患者の右大腿内

側の熱傷様癒痕に気付いた。覆布を見ると、

同部位に Smm程慶の黒く焦げた痕を認め

た。

5 
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子宮全播出術、両側付麗器捕除舗の終了後、｜摘中；こドレープが焼けたような異臭なども i・電気メスペンシル、リガシュ

ドレープを外すと左大艇前面に 5mmくら｜なく、捕者、助手を含めその事実に気付かiア、バイポーラ等を使用す

いの熱傷と思われる痕を発見した。 4日後、！なかった。どのような状況で電気メスベンiる場合は、先端の位置に注

癒皮化や壊死するなどの症状はなく、経過｜シルの先端が大腿部に触れたのか不明でi意を払う。

観察となったc その後、浸出液がみられ、｜あった。皮膚科の診察では、熱傷の範閤は I• f重用後の電気メスペンシル

軟膏処置を行い、皮膚科を受診した。史膚l非常に限局しており深かった。寵気メスペiは、ドレープの上に置かな
6 I I I 

科受診の結果、熱傷E度と診軒され、ゲー｜ンシルはいつも作業台の上に置いており、 iい。

ベン処方となる。病棟で、軟膏処置を継続｜電気メスホルスターは使用していなかっ i・ホルスターや電気メス袋を

した。術後経過良好のため退院し、以後皮｜た。電気メス使用時、術野以外はできるだi寵用する。

！警科外来で経過を見る ζととなった。 2週｜けパスタオルで保護することになっていたいすべての手備で電気メス寵

間後、皮膚科受診時、経過良好のため処置｜が、このときは保護していなかった。 ｜ 用時の対応を周知する。

継続し経過観察となる。

(3）事例の概要

①関連診擦科

関連診療科は、外科、産婦人科がそれぞれ5件と多かった。形成外科や皮！書科は、熱傷の治療を

行った診療科として選択されている場合も含まれるG また、麻酔科が選択されているのは、麻酔科

医が手術中に患者の熱傷に気付いた事例で、あった。

図表E・3・7 関連診療科

関連診療科 ｜ 件数

外科

産婦人科

形成外科

整形外科

乳膿外科

心臓血管外科

茂膚科

移植外科

消化器科

麻酔科

5

5

4

2

 

合計 I 22 

※関連診療科は複数匝答が可能であるc
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②術野と熱傷部位

術野と熱傷部位を整理した。術野が腹部である事例が最も多く 10件で、そのうち 5件は大腿部

に熱傷を認めた事例であった。次いで術野が胸部である事例が5件であった。術野と熱傷した部位

が違う事例が多く、熱傷部イ立は患者の身体の上に置いた電気メスペンシルの先端部分の位置と推測

される。

熱傷部位 I 件数

大腿 I s I 1 o 
腹部 I 3 

創部横 I 1 

鼻 i

胸部 ｜ 

創部下方 I 1 

肢寵 I 

前腕 I 

大腿 I 

腹部

背部

腫部

大腿

合計

術野と熱傷部位

腹部

胸部 5 

図表直酬 3-8

街野

鞠部・腹部

背部

下肢

その他

「
電
気
メ
ス
ペ
ン
シ
ル
の
誤
っ
た
取
り
扱
い
に
よ
る
熱
傷
」
（
医
療
安
全
情
報
地
日
）
に
つ
い
て

1 9 

③収納ケースの設置と使用状況

手術中に電気メスを使用する際は、電気メスペンシルの術野からの落下防止や意図しない通電を

避けるため、電気メスホルダー（ホルスター）やポケットなどの収納ケースを設置しておくことが

多い。報告された事例には、収納ケースを使用していなかったと記載されている事例が多かった。

そこで、報告された事例に記述された内容から、収納ケースの設置と使用状況について分類した

（図表E” 3-9）。

収納ケースを設寵していた事例は 14件で、あったが、全ての事例において電気メスペンシルを収

納していなかった。また、収納ケースを設置していなかった事例は 4件であった。

医薬品医療機器総合機構（PMDA）の医療安全情報No.3 3改訂版（2 0 1 7年3月発行）では、

「使用中の電気メスの先端部は非常に高熱（約300℃）であり、出力を止めてからもしばらくの問、

1 0 0℃以上の熱を持っています！ Jと注意喚起している。誤ってスイッチを押したことにより

通電して熱傷を起こす以外に、使用後の電気メスペンシルを患者の身体の上に置いたことで、

メスペンシルの先端が身体に接触し熱傷を引き起こしている可能性がある。参考として、医薬品医

療機器総合機構（PMDA）の医療安全情報No.3 3改訂版の電気メスに関連した部分を掲載する。

以上のことから、電気メスを使用する際は収納ケースを必ず設置し、使用後の電気メスペンシル

の先端の電極が患者の身体に接触することを避けるため、使用後は電気メスペンシルを収納ケース

ヘ収納する、または器械台の上ヘ置くなど、患者の身体の上に讃いたままにしないことを徹底する

ことが重要である。
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図表直幽 3-9 収納ケースの設置と使用状況

収納ケースの設置 ｜ 状況

した ｜使用していなかった

普段から設置していなかった I 2 

件数

1 4 

していなかった 設置するのを忘れた I 1 I 4 

短時間の手術のため設置不要と判断した

不明

合計 1 9 

く参考＞医薬品産療機器総合機構PMD A医療安全構報 No. 3 3改言版「光源装置、電気メス、

レーザメスを用いた手術時の熱傷事故についてJ1)一部抜粋

朱sow切開モードで10秒間出力

ドレーブ霊長章者

④熱傷に気付いたきっかけ

2', t担力後、メス先f}＜ドレーブと綾完全

• 

3男
古島

報告された事例の内容から、熱傷に気付いた時期と内容を整理した（図表直ーシ 10入手術中

に熱傷に気付いた事例は 6件あり、そのうち 4件は意図せず電気メスペンシルのスイッチを押して

いた事例で、あった。

電気メスは、通電すると高周波電流を出力していることを周囲に伝えるため電気メス本体かち作

動音が出るようになっており、意図せず電気メスペンシルのスイッチを押した場合でも通電したこ

とに気付くことができる。しかし、音量調節が可能な機器もあり、作動音が小さくなっていると、

意図せず通電したことに気付かない可能性がある。そのため、臨床工学技士による定期点検の際に、

電気メス本体の「音量が消されていないことJI音量が過度に小さくなっていないことJを確認し

ている医療機関もある。
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また、意図せず電気メスペンシルのスイッチを押していたことに気付いた事例4件以外は、水痘

や黒化などの皮溝の変化や、覆布に穴が開いていたことから熱傷を発見した事例が多く、いつ患者

の皮溝に熱傷をきたしたのか不明であった。関創器や錨子、筋鈎などの器具が存在する術野の煩雑

な状況において、前述した「③収納ケースの設置と使用状況」に記載したように、使馬車後の電気

メスペンシルの先端が患者の身体に接触した可能性がある。

熱傷に気付いた時期と内容図表盟－ 3・ 10 

熱｛蓄に

気付いた時期
件数

手術中 6 

内容

意図せず電気メスペンシルのスイッチを押していたことに気付いた I 4 

術者が水癒に気付いた ｜ 

麻酔科医が、皮！議が黒くなっていることに気付いた ｜ 

8 

覆布に穴が聞いていることに気付き、皮膚を確認したところ熱傷を発見した 1 5 

覆布を取った際に熱傷を発見した I 2 

ストレッチャーに移動した際に熱傷を発見した ｜ 

手術後

ロd詳細不明

1 9 牛
i

z
－－n
 

A 
ロ

(4）事例の背景・要国

報告された事例の背景・要因に記載されていた内容から、主な背景・要因を整理した。

「
竃
気
メ
ス
ペ
ン
シ
ル
の
誤
っ
た
取
り
扱
い
に
よ
る
熱
傷
」
（
医
療
安
全
惜
報
胤
臼
）
に
つ
い
て

主な背景・要因関表ill-3-1 1 

・執万涯が電気メスペンシルを使用しない時に収納できる位置に電気メスホルダーを設置していなかった0

・いつも電気メスペンシルは作業台の上に置いており、ホルスターを設寵していなかった。

。収綿ケースの設置

・患者の身体の上に電気メスペンシルが置かれたままになっていた0 （複数報告あり）

. ｛吏用した電気メスペンシルの先端が熱くなっていたむ

・手術が終了するまで電気メス本体のスイッチを入れていたc

0竃気メスの状況

－術野に不必要な物品があり、整理整頓ができていなかった0 （複数報告あり）

・術野が胸部と腹部に及び、複数の手術器具が術野にあったため、煩雑な状況で、あった0

・手術に入っていた研修医は、整理整頓の重要性を理解していなかった。

0街野の煩雑ざ

・法師、看護部間のコミュニケーションが不足していた。（複数報告あり〉

・器械出し看護師は、術野に置かれたままになっている需気メスペンシルを電気メスホルダーや器械台に庚

すように医師に伝えなかったD

－研修医に対する執刀底の声掛けや配意が不足していた。

0コミュニケーション不足
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0その他

・涯師は、術野に集中し屑題の安全確認が出来ていなかった。

・器械出し看護師は針と糸の取り扱いに集中しており、電気メスペンシルに気を配れなかった。

－電気メスペンシルの使用時は、術野以外をパスタオルで保護することになっていたが、この碍は保護して

いなかった。

(5）事例が発生した医療機関の改善策

事例が発生した医療機関の主な改善策を整理して図表面－ 3 -1 2に示すむ

図表直幽 3-1 2 主な改善策

O収納ケースの設置・坂納

・電気メスペンシルを使用していない時は、電気メスホルダー（ホルスター）、ポケットなどの収納ケースを

使用する0 （複数報告あり〉

・電気メスペンシルの収納ケースは、術者や看護師がお互い管理できる位賓に設寵する。

O電気メスペンシルの返却または自収

－術野に電気メスペンシルを置かないようにするため、使用しないときは器械台ヘ返却する0 （複数報告あり）

・医師が霊気メスペンシルをドレープ上に震いた場合、看護師は速やかに田坂して器械台で管理を行う。

0シリコンマットの使用

－電気メスペンシルを誤操作しでも、患者に通電しないシリコンマットの導入を検討する0

・手術時の状況により、患者の身体の上にシリコンマットを使用するc

0コミュニケーション

－医師が電気メスペンシルをホルダーに収納できない時は看護師に声をかけるなど、コミュニケーションを

園る。（複数報告あり〉

・使い終わった電気メスペンシルはケースにi収納するよう、多職種で信者に促す。

O教育

－手術時使用するME機器について、監師、看護師は勉強会等で知識を得る0

・研修室に対し、使っていない電気メスペンシルの収納について教育を行うむ

Oその他

－電気メスペンシルを術野で使用していない時の誤操作に早期に気付けるよう、震気メ

音が大きくなるよう設定した。（複数報告あり）

・164-

ら出る作動
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(6）まとめ

本報告書では、医療安全情報No.5 9 「電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱湯Jについて、

医療安全J簡報の集計期間後の 20 1 1年9月から本報告書分析対象期間（ 2 0 1 7年1月～3月）に

報告された事例 19件を分析した。関連診療科、街野と熱傷部位、収納ケースの設置と使用状況、熱

傷に気付いた時期と内容を整理した。また、医療機関かち報告された背景・要因や改善策を整理して

まとめた。

電気メスペンシルにより熱傷をきたした事例は、全ての事例で電気メスホルダーなどの収納ケース

を使用していなかった。電気メスペンシルを患者の身体の上に置くと、使用直後に高温になった電気

メスペンシルの先端が患者の身体に接触したり、誤ってスイッチそ押して通電したりするため、使用

していない時は必ず収納ケースに収納することが重要である。

今後も引き続き類似事例の報告の推移に注目し、注意喚起を行っていく。
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