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医療事故情報収集等事業第 39回報告書の公表について

医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

医療事故情報収集等事業につきましては、平成 16年 10月から、医療機関から報告さ

れた医療事故情報等を収集、分析し提供することにより、広く医療機関が医療安全対策

に有用な情報を共有するとともに、国民に対して情報を提供することを通じて、医療安

全対策の一層の推進を図ることを目的として実施しており、今般、公益財団法人日本医

療機能評価機構より、第 39回報告書が公表されました。

本報告書における報告の現況等は、別添1のとおりです。また、別添2のとおり、再

発・類似事例の発生状況が報告されています。

貴職におかれましては、同様の事例の再発防止及び発生の未然防止のため、本報告書

の内容を御確認の上、別添の内容について留意されますとともに、貴会会員施設に対し

て、周知方お願いいたします。

なお、本報告書につきましては、別途、公益財団法人日本医療機能評価機構から貴職

宛に送付されており、問機構のホームページ（http://www.med-safe担／）にも掲載されて

いますことを申し添えます。



【別添1】

医療事故情報収集等事業第39回報告書のご案内

1.報告の現況

( 1)医療事故情報収集・分析・提供事業（対象：平成26年7月～9月に報告された事例）

表1報告件数及び報告医療機関数 表2事故の概要

平成26年
合計 事故の概要

平成26年7月～9月

7月 8月 9月 件数 % 

報告義務対象 報告件数 263 264 228 755 薬剤 53 7. 0 

医療機関 報告医療

による報告 機関数
176 

輸血 0. 1 

治療・処置 170 22.5 

参加登録申請 報告科教 40 25 9 74 医療機岩持 21 2.8 

医療機関 報告医療

による報告 機関数
34 

ドレーン・チューブ、 49 6.5 

検査 39 5.2 

報告義務対象
275 275 275 275 

医療機関数

療養上の世話 313 41. 5 

その他 109 14.4 

参加登録申請
706 706 708 708 

合計 755 100.0 

医療機関数 （第39回報告書56頁参照）

（第39回報告書45～50頁参照）

(2）ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業（対象：平成26年7月～9月に発生した事例）

1)参加医療機関数 1, 142 （事例情報報告医療機関数 619施設を含む）

2）報告件数（第39回報告書 70～80頁参照）

①発生件数情報報創半数： 193,398件（報告医療機関数 478施設）

②事例情報報告件数： 7,828件（報告医療機関数 63施設）

2.医療事制育報等分析作業の現況場39回報告書 98～165頁参照）

従来「共有すべき医療事故情報」として取り上げた事例に、さらに分析を加え、「個別のテーマの検討尉兄J

の項目で取り上げています。今回の個別のテーマは下記の通りです。

(1）職種経験1年未満の看護師・准看護師に関連した医療事故

(2）皮膚即芯によるアレルギーテスト実施時の誤薬に関する事例

(3）内視鏡の淵争・消毒に関連した事例

3.再発・類似事例の発生状況悌39回報告書 166～185頁参照）

｛第39回報告書 100～144頁参照】

【第四回報告書 145～150頁参照】

【第39回報告書 151～165頁参照】

これまで個別テーマや「共宥すべき医療事故情報J、「医療安全情報Jとして取り上げた内容の中から再発・

類似事例が発生したものを取りまとめています。今回取り上げた再発・類似事例は下記の通りです。

(1) 「未滅菌の医療材料の使用J （医療安全情報No.19) ｛第39回報告書 169～177頁参照】

(2) 「？青拭用タオルによる熱｛第j （医療安全情報No.46) ｛第39回報告書 178～185頁参照】

＊詳細につきましては、本事業のホームページ（http:I /www. med-safe. jp／）をご覧ください。



【別添2】

m 医療事故情報等分析作業の現況 医療事故情報収集等事業第39回報告書（平成26年7月～9月）

3 再発・類似事例の発生状況

本事業では、医療事故情報及びヒヤリ・ハット事例を収集し、｛l!M別のテーマに関する医療事故情報

とヒヤリ・ハット事例を併せて総合的に検討・分析を行い、更に、個別のテーマの他に「共有すべき

医療事故情報」や「医療安全情報jにより、広く共有すべき医療事故情報等を取り上げ公表してきた。

ここでは、これまで個別のテーマや「共有すべき医療事故情報J、「医療安全情報」として取り上げ

た再発・類似事例の発生状況について取りまとめた。

【1】概況

これまでに提供した「医療安全情報」について、本報告書分析対象期間（平成26年7月～9月）

に類似事例の内容は 27であり事例数は 53件で、あった。このうち、類似事例が複数報告されたもの

は、「勝脱留置カテーテルによる尿道損傷」が6件、「小児の輸液の血管外漏出Jが5件、「抜歯部位

の取り違え」、「アレルギーのある食物の提供」がそれぞれ3件、「グリセリン涜腸実施に伴う直腸穿孔」、

「手術部位の左右の取り違えおよび手術部位の左右の敢り違え（第2報）」、「MR I検査室への磁性体

（金属製品など）の持ち込みおよびMR I検査室への磁性体〈金属製品など）の持ち込み（第2報）」、

「注射器に準備された薬剤の取り違えJ、「湯たんぽ使用時の熱傷j、「未滅菌の医療材料の使用」、

「アレルギーの既往がわかっている薬剤jの投与j、「清拭用タオルによる熱傷」、「PT Pシートの誤飲

およびPT Pシートの誤飲（第2報）J、「電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷」、「画像診断

報告書の確認不足J、「病理診断報告書の確認忘れ」、「禁忌薬剤の投与Jがそれぞれ2件で、あったo

また、「共有すべき医療事故情報jについて本報告審分析対象期閥に類似事例が報告された共有す

べき医療事故情報の内容は 17であり、事例数は 57件であった。このうち、類似事例が複数報告さ

れたものは、「『療養上の世話』において熱傷をきたした事例」が8件、「熱傷に関する事例（療養上

の世話以外）」が7件、「ベッドのサイドレールや手すりに関連した事例」、「体内にガーゼが残存した

事例」、「病理検体に関連した事例」がそれぞれ5件、「ベッドなど患者の療養生活で使用されている

用具に関連した事例Jが4件、「施設管理の事例J、「アレルギーの既往がわかっている薬剤を投与し

た事例」、「ベッドからベッドへの患者移動に関連した事例」、「限内レンズに関係した事例」、「食物

アレルギーに関連した事例Jがそれぞれ3件、「注射器に準備された薬剤の取り違えの事例（名前の

記載あり）」、「注射器に準備された薬剤の取り違えの事例（名前の記載なし）」がそれぞれ2件で、あった。

個別テーマについて本報告書分析対象期間に類似事例が報告されたテーマは、 7テーマであり、

事例数は 13件であった。このうち類似事例が複数報告されたものは、「画像診断報告書の内容が伝達

されなかった事例j 「胸腔穿刺や胸腔ドレーン挿入時に左右を取り違えた事例Jが3件、「医薬品添付

文書上【禁忌】の疾患や症状の患者ヘ薬剤を投与した事例J、「血液検査採取時、患者間において採血

管を取り違えた事例」がそれぞれ2件で、あった。

「医療安全情報」、「共有すべき医療事故情報」及び「個別のテーマの検討状況」に取り上げた類似

事例の報告件数を図表皿・ 3” 1に示す。

本報告書分析対象期間において発生した類似事例のうち、医療安全情報として取り上げた「未滅菌

の医療材料の使用」、「清拭用タオルによる熱傷」について事例の詳細を紹介する。
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医療事故情報収集等事業第39回報告書（平成26年7月～9月） 3 再発・類似事例の発生状況

図表m-3-1 平成26年7月から9月に報告された再発・類似事例

インスリン含量の誤認

インスリン含量の誤認（第2報）

グリセリン涜腸実施に伴う直腸穿孔

薬剤の取り違え

薬剤の取り違え（第2報）

小児の輸液の血管外漏出

手術部位の左右の取り違え

手術部位の左右の取り違え（第2報）

製剤の総量と有効成分の量の間違い

MR l検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み

MR l検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第2報）

誤った患者への輸血

注射器に準備された薬剤の取り違え

湯たんぽ使用時の熱傷

来滅菌の医療材料の使用

アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与

ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出

ガベキサートメシlレ酸塩使用時の血管炎（第2報）

清潔野における注射器に準備された薬剤の取り違え

清拭用タオルによる剰纂

抜歯部位の取り違え

MR l検査時の高周波電流のループによる熱傷

PT Pシートの誤飲

PT Pシートの誤飲（第2報）

皮下用ポート及びカデーテルの断裂

電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷

画像診断報告書の確認不足

アレルギーのある食物の提供

病理診断報告書の確認忘れ

跨脱留置カデーテルによる尿道損傷

誤った処方の不十分な確認

禁忌薬剤の投与

はさみによるカデーテル・チューブ、の誤った切断

医療安全情報No.I （平成 18年 12月）

医療安全情報No.66（平成 24年 5月）

2 1医療安全情報No.3 （平成 19年2月）

医療安全情報 No.4 （平成 19年3月）

医療安全情報No.68（平成 24年 7月）

5 1医療安全情報 No.7 （平成 19年6月）

医療安全情報 No.8 （平成 19年7月）
2 I 

医療安全情報 No.50（平成 23年 1月）

1 ｜医療安全情報No.9 （平成 19年8月）

医療安全情報No.IO（平成 19年9月）
2 I 

医療安全情報 No.94（平成 26年 9月）

1 ｜医療安全情報 No.11（平成 19年 IO月）

2 1医療安全情報No.15（平成 20年2月）

2 1医療安全情報 No.17（平成 20年4月）

2 1医療安全情報No.19（平成 20年 6月）

2 ｜医療安全情報No.30（平成 21年 5月）

医療安全情報 No.33（平成 21年8月）

医療安全情報No;77（平成 25年4月）

1 ｜医療安全情報 No.38（平成 22年 1月）

2 1医療安全情報No.46（平成22年9月）

3 1医療安全情報No.47（平成 22年 10月）

1 1医療安全情報No.56（平成 23年 7月）

医療安全情報No.57（平成23年 8月）
2 I 

医療安全情報No.82（平成 25年 9月）

1 ｜医療安全情報 No.58（平成 23年9月）

2 ｜医療安全情報 No.59（平成 23年 IO月）

2 1医療安全情報 No.63（平成 24年2月）

3 l医療安全情報No.69（平成 24年 8月）

2 ｜医療安全情報 No.71（平成 24年 10月）

6 1医療安全情報No.80（平成 25年 7月）

1 ｜医療安全情報No.8'4（平成 25年 11月）

2 ｜医療安全情報No.86（平成 26年 1月）

医療安全情報No.90（平成 26年5月〉

「療養上の世話Jにおいて剰寡をきたした事例 I s 1共有すべき医療事故情報（第5回報告：選）

熱傷に関する事例（療養上の世話以外） I 7 i共有すべき医療事故情報胸囲報告書）

注射器に準備された薬剤の取り違えの事例制の記載あり）I 2 I共有すべき医療事故情報（第間報告書）

注射器に準備された薬剤の取り違えの事例（名前の記載なし）｜ 2 ｜共有すべき医療事故情報（第 10回報告書）

〔次項につづく〕
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J陶

m 医療事故情報等分析作業の現況

小児への薬剤倍量間違いの事例

三方活栓の閉塞や接続ハズレなどの使用に関する事例

医療事故情報収集等事業第39回報告書（平成26年7月～9月）

共有すべき医療事故情報（第 10悶報告審）

共有すべき医療事故情報（第 11回報告書）

ベッドなど患者の療養生前。使用されている用具に関連した馴｜ 4 1共有すべき医療事故情報（第 11回報告書）

施設管理の事例 I 3 1共有すべき医療事故情報（第 11回報告書）

薬剤の注入経路を誤って投与した事例 I , 1共有すべき医療事故情報（第 12回報告書）

アレルギーの既往がわかっている薬剤を投与した事例

ベッドからベッドへの患者移動に関連した事例

ベッドのサイドレールや手すりに関連した事例

体内にガーゼが残存した事例

シリンジポンプ等の流量設定の桁数間違いに関連した事例

病理検体に関連した事例

眼内レンズに関係した事例

食物アレルギーに関連した事例

凝固機能の管理にワーファリンカリウムを使用していた

患者の梗塞及び出血の事例

注射器に分割した輸血に関連した医療事故

予防接種ワクチンの管理に関する医療事故

画像診断報告書の内容が伝達されなかった事例

医薬品添付文書上【禁忌】の疾患や症状の患者ヘ薬剤を

投与した事例

血液検査採取時、患者聞において採血管を取り違えた事例

胸腔穿刺や胸腔ドレーン挿入時に左右を取り違えた事例

3 ｜共有すべき医療事故情報（第 12間報告書）

3 ｜共有すべき医療事故’情報（第 13回報告書）

5 ｜共有すべき医療事故情報（第 13回報告書）

5 ｜共有すべき医療事故慨（第 14間報告書）

共有すべき医療事故情報（第 14回報告書）

5 ｜共有すべき医療事故情報（第 15回報告審）

3 ｜共有すべき医療事故情報飢5間報告審）

3 l共有すべき医療事故情報（第 15回報告書）

個別のテーマの検討状況（第 20回報告書）

個別のテーマの検討状況（第 21回報告書）

, 1個別のテーマの検討状況（第 23回報告審）

3 I倒別のテーマの検討状況頃川報告欝）

2 ｜個別のテーマの検討状況（第 29回報告書）

2 ｜個別のテーマの検討状況（第 31間報告書）

3 ｜個別のテーマの検討状況（第 34間報告諜）

※共有すべき医療事故情報や、個別テーマの検討状況に計上された事例は、医療安全情報と彊檀している場合がある。
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再発・類似事例の発生状況3 医療事故情報収集等事業第39回報告書（平成26年7月～9月）

【2】「未滅菌の医療材料の使用J（医療安全情報No.19）について

( 1 ）発生状況

医療安全情報No.1 9 （平成20年 6月提供）では、誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した

「未滅菌の医療材料の使用」を取り上げた（医療安全情報掲載件数3件集計期間：平成 17年1月

～平成 19年 12月）。更に第22回報告書、第29回報告書においても、パックの外装を「滅菌済」

と思い込んだ事例や、二重・三重となっていた包装のどの部分から滅菌済であるのか明確に分からな

かった事例の報告が分析対象期間内になされたため、「再発・類似事例の発生状況」（第22回報告書

1 1 8～ 1 2 1頁分析対象期間平成22年4月～6月、第29回報告書 15 4～ 1 5 6頁分析対

象期間平成24年1月～3月）において、事例の概要や改善策を紹介した。

このたび、本報告書分析対象期間（平成26年7月～9月〉においても類似の事例が2件報告され

たため、再び取り上げた。

これまでに報告された「未滅菌の医療材料の使用」の件数の推移を図表面－ 3-2に示す。

なお、医療安全情報No.1 9は医療材料について取りあげたが、＼本報告書では医療器具についても

同様な事例が報告されているため、内容に含めることにした。
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皿 医療事故情報等分析作業の現況 医療事故情報担集等事業第39回報告書（平成26年7月～9月）

図表阻圃 3-3 医療安全情報 No.1 9 「来滅麓の医療材料の使用」

Nu.19 20tll:lt1'・61'l 

j米滅菌の医療材料の使用！

院が（;ft誕・の阻a’”’司聾...使用した事例1)13降線信古m:1.11官官，｛鰻齢期間：
2006年1月1臼－2007億12月319.鱒11悶個目爾『持有すベ哩a・・叡禍根j

Iこ－・聾縄・L

踊って朱滅菌の医療純斜を
.傭・使用した司店側が報告されてい＊す。

E留置留置mq璽冨置 聞
幽
m伶一一
γ、、件町一

聞
副
泌
潜
行
戸
川

園
周
沿
い
W
，

n
d

j米滅菌の除療材料の使用）

•：乙0・略~＂々健婦＇＂隊・4・・~·~綱引＊守司＇＂ ·111 吋側荷風働鈴明1・，，・8倫・てu’‘，，.，..~.. 1・1. .. ：.’・1れ4民
n，綱引・＂・＂＂＂＊剛：.’）， f、...，”の鳴男tF鈎．，格段...，，＇＂＇＇＂，副R~l>I：！.＜•＂’B 勾事’MJ・3市
.... »・し時~·ム匂樋鍋小“’‘－＂·附網”、℃、ゆ機r 禽Jt:.t’蜘欄＂＇＇＇·~，ぃ
川知小品川Ji咋.....岬仙....，附t帥

争と，，e礎‘“’も・・3・，A句作蝿時S・＇＂＇t依・・n1・・＂円u；，九令嶋、＂＇＂＂拘．ぞ，，＂＇＂待”’＂＇＂＇＇＇＂＂
同い.，.，...，t’－－

...内側僧d守肱州路，，....... ~.線以.l:"i'.仰句者・fl<'U＂~！!Ull 合、14‘tY.-UJ尚＇＂＂

日開人間………鮒TIOl-OCllll •111鍋明..... 開削llo4・w・地’r.in11
噂11..03.(12170器削様船 FA>・00.11217-0担 31.il)
h•wM・白”r..e・，，，，..，吋r制御眠術怜，

(2）事例概要

平成2・6年1月から本報告書分析対象期間に報告された5件の事例概要を以下に示す。

事例1

【内容】

看護師Aが使用済み鉛子類を2セット滅菌したがセット内容が正しかったか不安になりセット

を開けて包布を触り確認した。その時鉛子には触らなかった。

確認後、再セットし滅菌器に入れた後にスタートボタンを押し忘れた。

翌朝、取り出した看護助手Bは滅菌完了の確認をしなかった。看護師Cは滅菌の確認を確実に

しないまま保管庫に収納した。看護師Dは器材準備時に滅菌済みの確認をしないまま準備し手術

介助を行った。

手術終了後器具の片付けをしていた看護助手Eは、滅菌されていない器具が使用されたことに

気付いた。

主治医から患者と家族に術後抗生剤を通常より長く使用すると説明がなされ、 5日間延長投与

し退院となった。

【背景・要因｝

・当院の手術室は7ルームあり。当日 6列 22件の手術が実施されそのうち緊急手術が4件、

時間外退室手術が9件あり、最終退室は23時55分で、あった。

・看護師Aは最終手術患者退室後に器具の片付けを行い、滅菌器にセットし 3: 0 0に業務終了

した。
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－看護師Aは疲労と深夜帯という時間の影響で注意力が低下しており、滅菌器のスタートボタン

を押したつもりになっていた。

－看護師Aはその後の作動確認をしなかった。

－看護助手Bは器械の取り出し手順の説明は受けたが滅菌確認の説明は受けていなかったo

・看護師Cは器具の滅菌感知テーフ。の色が変わっていると思ったが確実に確認しなかった。余熱

で変色があり、滅菌できていると疑わなかった。

－看護師Dは当手術の器械出し担当であったが、外回り担当の新人看護部の指導に注意が向き

滅菌感知インジケータの確認を失念した。

－器具の滅菌済み確認はシングルチェックで、ダブ、ルチェック体制をとっていなかった0

．手術の安全管理体制に問題があった。

事例2

【内容】

手術時、両頭鋭匙が急逮必要になり、簡易滅菌を実施した。

手術開始5時間後、中央材料管理の外部委託者がカセットトレイの中を確認した際、簡易滅菌を

実施した両頭鋭匙が化学的インジケータ、生物学的インジケータともに未滅菌で、あったことに気付

いた。

【背景・要因】

・看護師は検知カードを見たが、正しく滅菌されているという思い込みがあった0

• 2人の目で、目視で、確認したから大丈夫という思い込みがあった。

－器具の入っていたケースが熱かったため、滅菌されていたという認識があったo

－滅菌器械が作動不良という認識は乏しかったO

事例3
【内容】

人工股関節手術の滅菌手術野でクレープ包帯（弾性包帯）を下肢に使用した。未滅菌の包帯を

術野で用いた。

【背景・要因】

・手術部看護師は未滅菌の包帯を滅菌済みと認識していた。

－袋に入っているため、滅菌されていると誤認しやすい製品で、あった。

事例4

【内容】

大動脈一両側腸骨動脈バイパスのためのグラフトのサイズが決まり、術者から指示された。

外回り看護師はパッケージの注意書きを見たが、意味を読み違えて未滅菌部分のパッケージを

器械出し看護師に渡した。
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【背景・要因】

・製品のパッケージが四重で、一番内側のトレイのみが滅菌で、あった。輸入後、ピニル袋がか

けられ「このピニルパウチと外側トレイは未滅菌です。内側のトレイより清潔区域にてお取り

下さい」という注意書きがあったが、よく見ると理解できるが、慣れない者が急いでいるとわ

かりにくい表示で、あったO

事例5

【内容】

患者係看護師が、器械出し看護師にインプラント（人工血管）を渡す手順において、通常は

袋の中から外トレイを取り出し、外トレイの中の内トレイを無菌的に術野に準備するところを、

未滅菌の外トレイを手渡した。内トレイは滅菌されているが、外トレイは滅菌されていなかった。

直接介助看護師は、滅菌されていないトレイを触った手のまま手術を続けた。

1 0分ほど経過したところで患者係看護師が、先程の準備手！｜債が間違っていたことに気づき、

術者から使用中の汚染された器械をすべて新しい物に交換するよう指示があり実施した。手術時間

は30分ほど延長した。

【背景・要因】

1. 医療材料の注意表示に関わる問題

・インプラントの包装に二重包装、三重包装など複数あり紛らわしい。

・製品の包装に貼付しである注意を促す写真が注意内容を一目で理解できない。

2.医療材料の取り扱いに関する問題

・インプラントの管理に関して取り扱い基準や運用マニュアルがない。

・インプラントが複雑な包装形態であるため、その取り扱いには専門的な知識と技術が必要

である。

3.職員閲のコミュニケーションに係わる問題

－手術には3人の看護獅が担当していたが、注意が必要であることが3人の共通認識となっ

ていない。

・不安があっても業務の流れを止められない、人手が必要なときに応援を呼べないなど相互

支援が成り立っていない。

4.手術に関する学習、教育、指導、管理の問題

・少ない人数で多くの手術を行うため、全員が全科の手術に対応できるように、多くの術式を

覚えなくてはならない。特殊な手術においては、それに当たる頻度も少ないため各スタッフ

の経験も少なく、知識も希薄にならざるを得ない。

－各スタッフの事前学習が必要であり、不十分な学習がリスクとなる。

5.人員体制の問題

－人員不足で他からの応援を要請できない。
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(3）事例の内容

平成26年 1月から本報告書分析対象期聞に報告された 5件の発生場所、発生時間、を及び未滅菌

で使用した機器の種類を図表m-3-4、5に示す。

未滅菌の医療材料・器具を使用した場所はいずれも手術室であり、発生時間は平日の日勤帯と推測

できる時間で、あった。

図表m-3・4 発生場所

発生場所

手術室

図表m-3・5 発生時間

発生時間 件数

平日 s:oo- 9:59 1 

10:00-11:59 3 

15:00-17:59 1 

合計 , 5 

次に、未滅菌で使用した医療材料・器具及びその原因を図表m-3-6に示す。

報告された5件の事例の内容から 1）医療機関の滅菌が適切になされなかった事例と、 2）市販の

製品の包装のどの部分から滅菌済で、あるのか明確に分からなかった事例に大別した。 1）は鉛子セッ

ト（事例 1）、鋭匙（事例2）の2件であり、 2）は包帯（事例3）、人工血管（事例4、5）の3件

で、あった。

1）は2件とも、①滅菌が適切になされなかったこと、②未滅菌であることに気付かず清潔野に

準備したこと、の2重のエラーに関する事例で、あったo 事例 1は、看護師が滅菌器のスタートボタン

を押し忘れたことと、滅菌感知インジケータの確認を失念したことであり、事例2は滅菌器の作動

不良があったことと、適切に滅菌されているという思い込んだことであった。

2）は3件とも、市販の製品の包装や外装から判断し難かった事例で、あったO 事例3は包装から

の思い込み、事例4は外装の表示の読み間違え、事例5は外装から判断した手順の誤りで、あった。
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図表面帽子 6 来滅菌てサ吏用した医療材料・器具及びその原因

来滅菌で使用した医療材料・器具 朱滅菌であった原因

医療機関iで点の‘施樋切i~な！さ；抗な：治~：.寺！誕事例＇1J1＇.，~；.： 1::·.';i!. .' .. 'ii1：吉
①滅菌が適切になされなかつた

－滅菌器のスタートボタンの押し忘れ

②未滅菌であることに気付かず清潔野に準備した

・器具の滅菌感知テープの色が変わっていると患ったが

確実に確認しなかった

－滅菌感知テープが余熱で変色していたため、滅菌できて

事例1 鉛子セット

いると思い込んだ

①滅菌が適切になされなかった

－滅菌器の作動不良

②未滅菌であることに気付かず清潔野に準備した

－適切に滅菌されていると思い込んだ

市販の製品の包装のどの部分から滅菌済であるのか明確に分からなかった事例！

事例2 鋭匙

事例3 包帯
製品の包装や外装から判断し難かった

・包装からの思い込み

外装の表示の読み間違い

外装から判断した手JI債の誤り
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人工血管

（~）主な背景・要因

報告された 5件の事例の主な背景・要因を 1）医療機関での滅菌が適切になされなかった事例と、

2）市販の製品の包装のどの部分から滅菌済で、あるのか明確に分からなかったに大別し、整理した。

医療機関での滅菌が適切になされなかった事例の背景・要因では、緊急手術等で忙しく疲労があ

り夜間であるという状況で看護師の注意力が低下していた（事例 1）、急速簡易滅菌が必要となった

（事例2）ことがあげられていた。図表E・3-5に示すように、事例の発生は平日の日勤帯であるが、

エラーの端緒は夜間や緊急など、通常とは違う状況で、の作業で、あったことが推測できる。夜間や緊急

で対応する作業の内容や業務のヱ程について、実施可能な内容を取り決めておくことが必要である。

また、滅菌が適切になされなかった医療器具を清潔野に準備する際に、未滅菌であることに気付か

なかった背景は、事例 1、2とも、看護師は滅菌インジケータを見てはいるが、変色の確認が十分に

なされなかった事例で、あった。このように、「滅菌されているものJという思い込みで確認を行うと、

エラーに気付かない可能性がある。

WH OのSurgicalSafety Checklistの手術開始時のチェックリストの項目として「滅菌のインジケータ

の確認」があげられているように、適切に滅菌された医療器具が準備されることは、患者の感染の

危険性を低減するために重要なチェックポイントである。手術開始時だけではなく、医療材料を手術

中に追加して準備する際も同様に、インジ、ケータの確認がチェックできる仕組みを検討するととの重

要性が示唆された。

市販の製品の包装のどの部分から滅菌済で、あるのか明確に分からなかった事例の背景・要因では、

事例3～5すべてで外装からの判別が難しかったことをあげていた。

市販の製品の外装については、よく見ると理解できるが、慣れていないものは分かり難かった

（事例4）、外装にはこ重、三重などあり分かり難い（事例5）などがあげられた。

市販の医療材料の包装や外装の表示について、メーカーや製造販売業者の協力も望まれる。
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図表m-3・7 主な背景・要因

①滅菌が適切になされなかった

。器具の滅菌を担当した看護師は注意力が低下していた。

・緊急手術等で忙しく、 23時55分に手術が終了後器具の片付け、滅菌器のセットを行った0

・深夜帯（3時）であり時間の影響で注意力が低下していた。

0器具のセット内容が正しいか不安になり包布老開けて確認し、再び滅菌する際に滅菌器の

抑u.1.I スタートボタンを押し忘れた。

②未滅菌であることに気付かず清潔野に準備した

O看護師は器具の滅菌感知テープの色が変わっていると思ったが確実に確認しなかった。

O余熱で滅菌感知テープが変色し、判別し難かった。

。器械出し担当看護師は、外回り担当の新人看護師の指導に注意が向き滅菌感知インジケータの

確認を失念した。

①滅菌が適切になされなかった

0手術時、急逮簡易滅菌が必要となった。

事例21②未滅菌であることに気付かず清潔野に準備した

。看護師は検知カードを見たが、正しく滅菌されているという思い込みがあった。

0袋に入っていることで滅菌されていると誤認しやすい製品であった。

。外装をよく見ると理解できるが、慣れない者や急いでいるとわかりにくい注意書きであった。

Oインプラントの包装には二重包装、三重包装など複数あり紛らわしい。
事例：s,I 

0インプラントの管理に関して取り扱い基準や運用マニュアルがない。

く参考： WH 0 Surgical Safetyζhecklist > 

I_ Surgical S…ec蜘 轡ぬ~！~；~i~~ I ~：：:r:~.：＂！.：·~ I 

(with at le嗣tnu『sear吋加国sthelistl (with附路島副aesめetist剖ldsurg間的(wl伽附man制 thet幅tand制収onl

This checklist is not m随時edto be曲mpr噌hensive.Addit泊nsandmodi自由lionsto自tlocal practice are encouraged. 

Nu~.e v~~baltYConRrms: • •.· / 

Q時仰とot蜘ef,側uie.’ 。Comeletf，飢ollnstrUmelJI•恥吻e.ancl need胎
・' JllUOIS ・・ "' こ乙
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険制雪国112009 申W”。，2009
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(4）事例が発生した医療機関の改善策について

事例が発生した医療機関の改善策として報告された内容を、 1）医療機関での滅菌が適切になされ

なかった事例、 2）市販の製品の包装のどの部分から滅菌済であるのか明確に分からなかった事例に

整理し、次に示す。

1)霞療機関で、の滅菌が適切になされなかった事例

0滅菌手順マニュアルの見直し及び遵守

－業務終了時に翌日の手術に備えて滅菌すべき器具を選別しルールを決める0

．器具が不足する場合は検討し施設に購入要望を提出する。

。滅菌器具の管理の見直し

・未滅菌包帯の保管棚は、赤枠・赤字で「との棚は未滅菌です」と表示した。

O清潔野に準備する際の確認の徹底

－手術器具準備時の器具の滅菌保証確認は器械出し看護師のシングルチェックから外回り看護師

とのダブルチェック体制に変更する。

・器械台ヘ出すときに検知カードを複数名で、確認し、緑色に変色していることを声に出し確認

する。

。教育

・個人の不安全行動を安全行動に移すように準備・実施時・実施後の3回確認を指差し呼称、を

行い確認するように職場内安全啓発と強化を行う。

・滅菌業務に関して、新採用の看護師・看護助手全職員へのオリエンテーションを漏れなく行う0

・新人オリエンテーションの資料に、滅菌・未滅菌のあるものを提示し、教育・指導する0

・未滅菌された物品、滅菌された物品の区別の仕方を指導・教育していく。

2）市販の製品の包装のど、の部分から滅菌済で、あるのか明確に分からなかった事例

－メーカーに外装の表示の説明書きの改善を求める。

・同様の多重包装製品の開封時における注意点について、情報共有を図る0

・外部委託業者は、払い出し後のケース回収時は、すぐケースを開け、検知カードを確認する。
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(5）まとめ

平成20年 6月に医療安全情報No.1 9 「未滅菌の医療材料の使用」を提供した。医療材料は、

滅菌済み・未滅菌が判別しやすい表示にすることを事例が発生した医療機関の取り組みとして紹介し

た。さらに第29間報告書において、市販されている医療材料のパックの外形が「滅菌済」と勘違い

しやすいもので、あったことを掲載した。

本報告書では、平成26年 1月から本報告書分析対象期間まで報告された事例を 1）医療機関での

滅菌が適切になされなかった事例と、 2）市販の製品の包装のどの部分から滅菌済であるのか明確に

分からなかった事例に大別し、未滅菌で使用した医療材料・器具及びその原因および主な背景・要因

を整理した。

WH OのSurgicalSafeザChecklistの手術開始時のチェックの項目である「滅菌のインジケータの

確認Jについて、手術開始時だけではなく、医療材料を手術中に追加して準備する際も同様にチェック

できる仕組みを検討することの重要性が示唆された。

また、市販の医療材料の包装や外装の表示について、メーカーや製造販売業者の協力も望まれる。

今後も、引き続き注意喚起するとともに、類似事例発生の動向に注目していく。

(6）参考文献

1 . W H 0 surgical safe匂rchecklist and泊1plementationmanual http:/ /whqlibdoc.who.int 

publications/2009/9789241598590_enιChecklist. pdf?ua= 1 (last accessed 2014・10-2).
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【3】「清拭用タオルによる熱傷」（医療安全情報 No.4 6）について

( 1 ）発生状況

医療安全情報No.4 6 （平成 22年9月提供）では、清拭の際、ビニル袋に準備した熱いタオル

が患者の身体にあたり、熱傷をきたした事例を取り上げた（医療安全情報掲載件数4件集計期間：

平成 19年 1foJ～平成22年7月）。更に第25回報告書及び第32回報告書においても、分析対象

期間内に類似事例が報告されたことを受け、「再発・類似事例の発生状況」（第25回報告書 15 9 

～ 1 6 0頁分析対象期間平成23年 1月～3月、第32回報告書 15 8～ 1 6 0頁分析対象期間

平成24年－10月～ I2月）において、事例の概要や改善策を紹介した。

このたび、本報告書分析対象期間（平成26年7月～9月）においても類似の事例が2件報告され

たため、再び取り上げた。

これまでに報告された「清拭用タオルによる熱傷Jの件数の推移を図表匝” 3-8に示す。

図表四回 3-8「清拭用タオルによる熱傷Jの報告件数
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(2）事例概要

平成25年から本報告書分析対象期聞に報告された事例4件の概要を以下に示す。

事例1

【内容】

全身麻酔下舌膿場切開排膿術を施行し、鎮静下、経鼻挿管管理中の患者。体位ドレナージのため、

右完全側臥位をとっていた。全身清拭のため、清拭用の温タオルをどニル袋に入れ、ベッド上に

置いていた。右完全側臥位から仰臥位へ体位を変え、挿管チューブの固定の観察をした後、左膝

の下に清拭用タオルを敷いていることに気がつき除去した。仰臥位になって 10秒程度経過して

いた。膝下に 5c m大の皮膚剥離が生じ、周囲には 15 c m大の発赤の形成があった。皮膚科医

の診察あり、 E度熱傷の診断があった。

【背景・要因｝

・ベッド上にタオルを置いていた。

－温タオルをビニル袋に入れ、持ち運びしていた。

－熱い清拭用タオルが危険物であるという認識が欠けていた。

・筋弛緩、鎮静下であり、訴えができず、体動もできないという認識が欠けていた。

事例2

【内容】

午前中患者の全身清拭を行ったo 1 4時頃体位変換時、患者の左大腿部に 1.2 c m×3. 5 cm 

の水痴を発見した。清拭の際、タオルを入れたバッグ、をベッド上に置いており、体位変換時左大

腿部がバッグに接触し、熱傷を起こした。

【背景・要因】

・清拭用のタオルを入れたバッグ、をベッドの上において、背部清拭のため体位変換した。

－体位変換時、タオルを入れたバッグ、の位置を確認していなかったため、バッグが身体に接触

する予測がで、きていなかった。

・タオルを入れたバッグ（飲み物等を入れる市販のレジ、ャーバッグ）が古く内部の耐熱シート

が破れており、外側の布 1枚の状態になっていたため耐熱性がなかったo

事例3

【内容】

電子レンジで温めた清拭用タオルをビニル袋に入れて用意した。顔・胸部を清拭するために、

袋ごと患者の足もとに置いた。替部の祷療処置を行うため右側臥位をとった際、袋に入っていた

熱いタオルが右下腿の下敷きになっていた。気付かず処置を行った。 3分程度で処置を終え仰臥

位に戻した時に、清拭用タオルが当たっていたことに気付いた。すでにE度の熱傷となっていた。
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【背景・要因】

・意識障害がある患者の清拭時に、熱い清拭用タオルをどニル袋のまま患者のベッド上に、安

易に置いた0

・電子レンジで温めた清拭用タオルのリスクを知らずに使用していた。

事例4

【内容】

清拭用タオルをピニル袋に入れたものをベッド足元の布団の上に置いた。更衣と体位変換し足元

を見ると左足の上に清拭用タオルが乗っていた。清拭用タオルを除去し確認すると、発赤、皮！脅剥

離を発見した。

｛背景・要因】

・当院では、清拭用タオルをベッドサイド、に持っていく際、使用する物品が各病棟で異なる。

ピニル袋、保温ケース、ピニル袋に入れ別容器に入れて持っていくなど、で、あった。その時ワ

ゴンを使用することは少なく、ベッド上のどこかに置いている状況があったo

・ピニル袋のままベッド上に置く際、どこに置くかは個人の判断となっていた。

(3）事例の内容

第32回報告書以降の平成25年 1月から本報告書分析対象期間までに報告された 4件について、

直前の患者の状況を図表ill-3・10に示す。すべての患者が薬剤や麻酔の影響や意識障害があり、

皮膚の異常を感じにくい、あるいは感じていたとしても自ら意思表示することが難しい状況であった。

図表皿・ 3・10 直前の患者の状態

事伊u1 薬剤の影響下、麻酔中・麻酔前後

事例2 意識障害、構音障害、上肢障害、下肢障害

事例3 意識障害

事例4 意識障害

次に、清拭用タオルの状況、清拭用タオルの位置、患者に清拭用タオルが接触した契機及び熱傷

の部位を図表皿－ 3 -1 1に示す。患者と清拭用タオルの位置は事例 1、2は不明であるが、熱傷

の部位がどの事例も下肢であることから、看護師が清拭用タオルをベッド上に置く際に、患者に繭

接当たらないよう位置を確認し、足元を選んでいると推測できる。しかし、患者と清拭用タオルが

接触した契機はすべて体位変換であるように、清拭が進行する中で、看護師が患者の体位変換をし

たり、あるいは患者の自発的な運動により清拭用タオルと患者の身体の位置がずれていく可能性が

ある。清拭用タオルをベッド上に準備した場面では安全に考慮した位置であっても、清拭中に患者

の位置が変わる、あるいは清拭用タオルの位置が変わることが起こりうることを認識した上で、準

備をすることが重要である。
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また、耐熱シートが貼られているバッグを使用する場合は、事例2のように破損することがある

ので、使用前後にバッグの破損がないか確認するなどの注意が必要である。

図表国・ 3・11 事例の状況

清拭用タオルの状況 清拭用タオルの位置
患者と清拭用タオル

熱傷の部位
が接触した契機

左膝下事例1 ピニル袋に収納

事例2
耐熱シートが破れた

ノミッグに収納

事例3 ピニル袋に収納

事例4 ビニル袋に収納

詳細不明（ベッド上）

詳細不明（ベッド上） 左大腿部
体位変換

患者の足元

患者の足元（布団の上）

右下腿

左足

(4）事例における熱傷発生の過程

本事業に報告された清拭用タオルによる熱傷の事例について、経時的な熱傷発生過程を理解しやす

いよう、事例 1を例として、①清拭の準備、②実施（ i ）、③実施（ii）、④事象の発生、⑤看護姉の

気付き、の5つの場面のイメージを経時的にイラストで説明する。
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事例1のイメージ ～①清拭の準備～

看護師A、Bがそれぞれの役割に基づいて、看護師Aは患者への声かけを行い、看護師Bは患者

の位置や体位変換後の足の位置を予測して、清拭用タオルの置き場所を決めている。

監国語圏

事例1のイメージ、 ～②清拭の実施（ i ）～ 

看護師Aは患者を支え、看護師Bは清拭を実施する。

呼吸は大丈夫です。
背部、皮膚呉常は
ないですか？

監国温調
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事例1のイメージ ～③清拭の実施（ii）～

清拭が進んでいくと、看護師A、Bは患者に負担をかけずに短時間で実施できるよう、互いの

業務を補助し合う場合がある。

看護師Bの背部清拭が早く行えるよう、看護師Aが患者越しに清拭用タオルを取ろうとして、タオル

の入った袋を意識せず、に引き寄せてしまうことがある。

また、看護師Bが清拭用タオルを取りやすいように、手元に引き寄せる場合もある。

E盟理置

事例1のイメージ ～④体位変換～

患者を仰臥位に体位変換する。看護師Aは患者の気管内チューブや人工呼吸器の回路を観察し、看

護師Bは胸郭の動きを観察している。

00さん、
上向きになりますよ。
．・・・気管内チューブ
と呼吸器国蕗はOK;,,

です。

E識調市週
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事例1のイメージ ～⑤看護師の気付き～

体位変換後、清拭用タオルが患者の膝下にあることに看護師が気が付いている。体位変換の際に

，第ーに観察するポイントは患者の状態により異なるが、イメージのように呼吸管理が優先であり、

すぐ全身に自在向けることができない状況があり得る。
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(5）事例が発生した医療機関の改善策について

事例が発生した医療機関の改善策として、以下が報告されている。

0清拭用タオルをベッド上に置かない

－清拭用タオルを入れたバッグは、ベッドに置かない。

－清拭用タオルはベッドサイドにワゴンを置き、ワゴンから取って使用することを原則とする0

・清拭用タオルを入れたバッグはベッドに置かず、清拭用ワゴンの上に置く。

。ピニル袋やナイロン袋に入った清拭用タオルを置けない環境とする

－温タオルはビニル袋だけでの運搬はせず、タオルの量に応じて洗面器または発泡スチロールにい

れ、ワゴンで運搬するという取り決めを作成周知した。

0清拭中の環境整備を行う

・患者の体位変換する場合は、危険なものがないか確認し環境を整える。

O看護手順に沿った基本的な援助を行う

0事例の共有

・事例発生後はカンフアレンスを行い、記録を印刷しファイルに綴じており、病棟で振り返りをし、

周知した。

0その他

・清拭用のタオルを入れるバッグ（耐熱性があり丈夫なもの〉を更新する。

(6）まとめ

平成22年9月に医療安全情報No.4 6「清拭用タオルによる熱傷」を提供し、事例が発生した医療

機関の取り組みとして、熱い清拭用タオルはベッド上に置かない、ことを紹介した。

本報告書分析対象期間内にも類似事例が報告され、清拭用タオルの状況、患者と清拭用タオルの位置、

患者に清拭用タオルが接触した契機及び熱傷の部位について整理し、清拭用タオルによる熱傷の事例に

ついて、経時的場面をイメージしやすいよう、事例 1のイメージを例とし、事象が起きた場面を5つの

イラストで掲載した。また、事例の対策の一例である「清拭用タオルはベッド上に置かないJのイメー

ジを掲載した。

今後も引き続き注意喚起するとともに、類似事例発生の動向に注目していく。

・185-

「
清
拭
用
タ
オ
ル
に
よ
る
熱
傷
」

（
医
療
安
全
情
報
地
何
）
に
つ
い
て


